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Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di contattare: 

Banca delle Membrane Amniotiche – SSD Banche Tessuti e Bioconservatorio 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
Referente Dr.ssa Annalisa Sava: Tel. 011.3135030  
e-mail: bmapiemonte@trapiantipiemonte.it 

MEMBRANA AMNIOTICA CONGELATA IN PROVETTA – COME SCONGELARE: 
Prima dell’uso:  
 Verificare l’integrità della cryovial contenente il tessuto e il mantenimento dello stato di congelamento 
 Verificare la corrispondenza tra codice ID della membrana amniotica riportata sulla cryovial e sul MODU.BMAC.D001.03.03 

“Modulo di accompagnamento Membrana Amniotica” e inviare via fax per conferma del ricevimento 
 La membrana congelata può essere conservata per un massimo di 90 giorni se si dispone di un ultracongelatore -80°C 
 Registrare data e ora dello scongelamento sul MODU.BMAC.D001.03.02 “Trapianto di Membrana Amniotica” 
 Lasciare scongelare la cryovial per qualche minuto fino al completo scongelamento: 

 Circa 10 minuti se a Temperatura Ambiente  
 Circa 5 minuti se si ha la possibilità di scongelare in bagnetto termostatato a 37°C 

 

Le manovre seguenti dovranno essere eseguite con la massima attenzione per garantire la sterilità 

 Al fine di garantire la sterilità, disinfettare la cryovial prima di aprirla 
 Estrarre con una pinza sterile la membrana e trasferire in un’arcella sterile per lavare con soluzione fisiologica sterile (NaCl 0,9%) 
 Dopo aver lavato con fisiologica, verificare l’integrità della membrana e identificare il lato stromale prima dell’utilizzo  
 La membrana una volta scongelata deve essere utilizzata o restituita in banca  per essere eliminata 
 La membrana non può essere ricongelata. 

  
MEMBRANA AMNIOTICA CONGELATA IN SACCA - COME SCONGELARE: 

Prima dell’uso: 
 Togliere dal contenitore di trasporto e verificare l’integrità della sacca contenente il tessuto e il mantenimento dello stato di 

congelamento 
 Verificare la corrispondenza tra codice ID e SEC riportati sulla sacca e sul MODU.BMAC.D001.03.03 “Modulo di 

accompagnamento Membrana Amniotica” e inviare via fax per conferma del ricevimento 
 La membrana congelata può essere conservata per un massimo di 90 giorni se si dispone di un ultracongelatore -80°C 
 Per scongelare, immergere la sacca chiusa in un’arcella non sterile con acqua a 37 °C per 15 minuti senza comprimerla. Se 

necessario, prolungare i tempi fino a completamento dello scongelamento 
 La membrana una volta scongelata deve essere utilizzata o restituita in banca  per essere eliminata 
 Registrare data e ora dello scongelamento sul MODU.BMAC.D001.03.02 “Trapianto di Membrana Amniotica” 
 

Le manovre seguenti dovranno essere eseguite con la massima attenzione per garantire la sterilità 

 Disinfettare la sacca esterna 
 Tagliare il margine superiore della sacca con forbici sterili  
 Estrarre sterilmente la sacca interna verificandone l’integrità 
 Con un paio di forbici sterili tagliare il secondo sacchetto sotto il bordo della saldatura ed estrarre sterilmente il tessuto (agganciare 

sterilmente la clip per favorire l’estrazione): la membrana amniotica si presenta distesa su di un filtro, con il versante epiteliale 
rivolto verso l’alto 

 Afferrandola dalla clip, immergere la membrana in un’arcella sterile con soluzione fisiologica sterile (NaCl 0,9%), senza separarla 
dal filtro.  

 Una volta scongelata, la membrana può essere separata dal filtro ed è pronta per l’utilizzo.  
 La membrana una volta scongelata non può essere ricongelata. 

  
MEMBRANA AMNIOTICA SCONGELATA PRESSO LA BANCA 

Al momento della consegna  

 Inviare via fax il MODU.BMAC.D001.03.03 “Modulo di accompagnamento Membrana Amniotica” per conferma del ricevimento 
 Togliere dall’imballaggio (scatola di polistirolo) e conservare la Membrana Amniotica nel suo contenitore a +4°C (+2°/+10°), 

avvolto nel sacchetto trasparente.  
 Non congelare.  
 Non aprire fino al momento dell’uso.  
 Non usare se il contenitore risulta manomesso o se il liquido di conservazione si presenta torbido.  
 La Membrana Amniotica si presenta distesa su di un filtro in PDVF, con il versante epiteliale rivolto verso l’alto 
 Lavare con soluzione fisiologica sterile prima dell’utilizzo. 
 La membrana deve essere utilizzata entro la data di scadenza riportata sul MODU.BMAC.D001.03.02 o restituita in banca  

per essere eliminata 
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